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Portable Mass Flow Meter 
Quick Start Guide 

Models MB, MBS, MWB, MBQ 
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Download the full manual: Alicat.com/manuals 

https://alicat.com/manuals


This box includes: 
• Alicat device • Power and communication cable

• NIST traceable calibration certificate • Optional accessories (filters, fittings)

Get Started: 

Power 

The battery is shipped 

partly charged. Once 

fully charged, it lasts 

up to 18 hours. Use the 

supplied power cable 

with an outlet adapter 

for fastest charging. 

FLOW 

Tare 

Before installing 

the device into your 

process, press the 

TARE FLOW button 

on the main screen. 

This will zero out 

(tare) your unit. 

Model 
Series 

.. 
MB, MBS 

MWB 

MBQ 
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Gas and Units 

Select your gas: MENU .. SETUP

.. ACTIVE GAS. Ensure the 

proper units are selected: 

Press MENU .. SETUP .. SENSOR

• ENGINEERING UNITS.

Maximum Maximum 
Ii ne pressure differential pressure 

145 PSIG 75 PSID 

45PSIG 10 PSID 

305 PSIG 75 PSID 

You're Ready to Connect: 
Ensure the flow path is the 
same direction as the flow 
arrow shown on your unit. 

Verify the requirements for 
pressure above, and connect 
the device to your process. 

Download the full manual: Alicat.com/manuals 

https://alicat.com/manuals


Medidor de flujo masico portatil 
Gufa de inicio rapida 

Modelos MB, MBS, MWB, MBQ 
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Descargue el manual complete: alicat.com/manuals

https://alicat.com/manuals


Esta caja incluye: 
• Dispositivo Alicat • Cable de energfa y comunicaci6n

• Certificado de calibraci6n trazable por NIST • Accesorios opcionales (filtros, accesorios)

Empezar: 

Alimentaci6n 
La bateria se envfa parcial

mente cargada. Una vez 
completamente cargada, 

dura hasta 18 horas. Utilice 
el cable de alimentaci6n 

suministrado con un adap

tador de salida para realizar 
una carga mas rapida. 

FLOW 

Tara 
Antes de instalar el 

dispositivo en su proceso, 
presione el bot6n TARE

FLOW en la pantalla 
principal. Esto pondra a 

cero (tara) su unidad. 

Series de 
modelos 

MB,MBS 

.. 
MWB 

MBO 

3 
I - I I 

>ltllss Flau
\lolUlla'tric Fl.GM
Pressure

Gas y unidades 
Seleccione el gas: MENU + SETUP

+ ACTIVE GAS. Asegurese que
las unidades correctas esten

seleccionadas: Pulse MENU • SETUP

•SENSOR• ENGINEERING UNITS.

Presi6n de linea Presi6n 
maxima diferencial maxima 

10BARG SBARD 

3 BARG 675mBARD 

21 BARG SBARD 

Esta listo para conectarse: 
Compruebe que el sentido 

del flujo este en la misma 

direcci6n que la flecha 

de flujo de su unidad. 

Compruebe los requisites de 

presi6n anteriores, y conecte 

el dispositivo a su proceso. 

Descargue el manual completo: alicat.com/manuals 

https://alicat.com/manuals


Debitmetre massique portable 
Guide de demarrage rapide 

Modeles MB, MBS, MWB, MBQ 
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Telechargez la version complete du manuel : alicat.com/manuals 
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Ce carton comprend 
, Appareil Alicat 

, Certificat d'etalonnage tra�able au NIST 

, Cable d'alimentation electrique et de communication 

, Accessoires optionnels (filtres, raccords} 

Demarrez: 

Alimentation 

electrique 
La batterie est livree a 

moitie chargee. Une fois 

completement chargee, 
elle a une autonomie de 
18 heures. Utilisez le cable 

d'alimentation fourni sur une 

prise de courant pour un 
chargement plus rapide. 

Tare 
Avant d'installer l'appareil 

dans votre mecanisme, 
appuyez sur le bouton de 

TARE FLOW sur l'ecran 
principal. Cela reinitialisera 
(tare} votre appareil. 

3 
I - I I 

>ltllss Flau
VOl.Ulla'tric Fl.GM
Pressure

Gaz et appareils 
Selectionnez votre gaz : Utilisez 
MENU+ SETUP+ ACTIVE GAS. 
Assurez-vous que les unites 

a pp ro p riees so nt co rrectement 
selectionnees: Appuyez sur 
MENU+ SETUP+ SENSOR 
+ ENGINEERING UNITS.

Serie de Pression maximale Pression differentielle 
modeles de la ligne maximale 

FLOW 
.. 

MB,MBS 10 BARG 5 BARD 

MWB 3 BARG 675 mBARD 

MBQ 21 BARG 5 BARD 

Vous etes pret a vous connecter: 
Assurez-vous que le sens 

d'ecoulement va dans la 

meme direction que la fleche 

indiquee sur votre appareil. 

Verifiez les exigences de 

pression d-dessus, et connectez 

l'appareil a votre mecanisme.

Telechargez la version complete du manuel: alicat.com/man uals l!]nl!]
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